BLOOD GAS專用採血空針使用說明

(1) 採血前（處理檢體時務必帶上手套，以避免感染）
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        專用的blood gas 空針,單支包裝                 首先依箭頭指示將包裝袋撕開
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 空針取出後先將頂端黑色蓋頭取下，暫放在一邊    裝上針頭並將內桿推到底(排光空氣)，此時lithium 
                                               heparin抗凝劑集中在最前端

(二) 採血中

依照正常程序採取動脈血1.6 mL，使用動脈導管的病患，勿以此標準的blood gas 空針來將導管前段3 mL的檢體抽掉，以避免將內含的抗凝劑使用掉。

(三) 採血後
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   以專用的拔針器將針頭取下，貼上病人標示      務必再確認採檢管內無氣泡，若有，請小心移除，

                                               避免血液濺出，套上原黑色蓋頭橡皮套立即上下

                                               混合5次，再以兩掌滾動搓轉5秒後，冰水送檢。

