
臨床上評估聽覺系統的狀況，最常用的方法即是做「聽力檢查」，聽力檢查以純音聽力檢查為最常見及主要項目，其中包括頻率和音強（音量強度）；因為我們人類的聽覺，對於各種頻率的聲音會有不同的音量強度反應。雖然可以聽到的頻率範圍是20赫茲到2000赫茲，但我們測試聽力時，以語音的音頻為基準即可，包含有低頻（250、500赫茲）、中頻（1000、2000赫茲）、高頻（4000、8000赫茲）等六個頻率的純音測試，其音量強度則以聽閾值分貝（dBHL），從0分貝到120分貝。


1.嬰幼兒檢查者，請記得攜帶牛奶、開水、安撫奶嘴及尿布，以利檢查之進行。
2.具健保身份者，請記得攜帶健保IC卡，以利核對。
3.請病患家屬將檢查用葯 "CHLORAL HYRATE SOL'N "交回給跟診護理
人員。
4.在接受檢查時，應讓小朋友保持安靜，不可以談話，且保持固定的

姿勢，以免影響檢查。

5.若小朋友完全不能合作，可能需先服用醫師指示劑量之鎮靜安眠

藥，待孩童熟睡後，再進行檢查。

聽力檢查:





檢查注意事項:








